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Inleiding. 
Teneinde het gehalte van minerale bestanddelen van kunstmelk-
poeder, aardappeleiwit, diermeel en kalvermest te bepalen, dient het 
te onderzoeken materiaal eerst ontsloten te worden. Verschillende 
ontsluitingsmethoden staan ter beschikking (l, 2, 3, k en 5)» Deze 
methoden zijn in twee groepen onder te brengen, t.w. de natte 
destruktie en de droge destruktie. Beide wijzen van destruktie hebben 
uiteraard voordelen en nadelen. De natte destruktiemethoden hebben, 
in tegenstelling met de droge destruktiemethoden, het voordeel dat 
vervluchtiging van te bepalen minerale bestanddelen nagenoeg geen 
rol speelt. De droge destruktie is daarentegen minder bewerkelijk 
en minder tijdrovend dan de natte destruktie. 
Uit voorbereidend onderzoek is gebleken, dat met salpeterzuur 
en perchloorzuur een zeer effektieve destruktie is te verkrijgen. 
Helaas deden zich in enkele gevallen (kunstmelkpoeder) hevige explo-
sies voor, zodat deze methode zonder meer voor routine-onderzoek niet 
in aanmerking komt. Hoewel andere vormen van natte destruktie bekend 
en toe te passen zijn, werd toch besloten de bruikbaarheid van droge 
verassing na te gaan. De Low Temperature Plasma Treatment Machine 
werd hiertoe vergeleken met de moffeloven. 
.De plasmamachine wordt door sommigen als zeer aantrekkelijk 
aanbevolen (2, 4). De temperatuur tijdens de verassing is relatief, 
t.o.v. de moffeloven, laag, nl. niet hoger dan 150 C. 
I. Materiaal en methode. 
2.1. Reagentia_en_hul£stoffen. 
salpeterzuur 65$, pro analyse 
zoutzuur 37/0, " •• 
zuurmengsel : 225 ml zoutzuur 37$ p.a. + 75 ml salpeter-
zuur 65$ p.a., aanvullen tot 1 liter, 
carborundum, mineraalvrij gemaakt, 
gedemineraliseerd water. 
ijzerammoniumsulfaat p.a. - FeS0^(NH^)2 SO^.ó^O 
kopersulfaat p.a. - CUS0JL.5H?0 
zinksulfaat p.a. - ZnS0^.7H_0 
cilinder met zuurstof. 
2.2. Apparatuur. , 
moffeloven, fabrikaat "Heraeus", type MR 170, maximum tempe-
ratuur 1000 °C. 
IPC Plasma-machine - 1101. 





Atoomàbsorptievlamspectrofotometer Varian Techtron AA 100. 
kogelmolen, maalgarnituur van agaat. 
temgeratuur_verasser. 
De verassing geschiedt met behulp van reaktieve zuurstof, die ver-
kregen wordt door zuurstof in een hoog frequent elektromagnetisch 
veld te leiden. De ontlading vindt onder vacuüm (druk lager dan 
10 torr) plaats. De elektrische energie wordt dus overgebracht op 
de zuurstof, xu-aardoor geëxciteerde moleculen, atomen, ionen ©n 
radicalen ontstaan (het reaktieve plasma). Deze reaktieve zuurstof 
is in staat alle aanwezige bindingen te verbreken (b.v. C-C bin-
dingen en C-H bindingen). 
2.4. Het_organische materiaal. 
Vier soorten monsters werden onderzocht, t.w. kunstmelkpoeder, 
aardappeleiwit, diermeel en kalvermest. Het asgehalte van de 
eerste twee soorten monsters ligt aanzienlijk- lager (minder dan 
10$ van de ds) dan dat van de laatste twee soorten monsters (meer 
dan 20$). Alle monsters werden na konventionele droging gemalen 
in een agaat-kogelmolen. 
2.5» lf2S^ HiJ[52« 
2.5« 1. Y2£-5£e2J!22iE 52 iaé>e temperatuur-verasser. 
Hoeveelheden organisch materiaal, variërend van 200 - 500 mg 
voor materiaal met meer dan 100 mg ijzer per kg droge stof en 
van 1 - 2 g voor materiaal met lagere gehalten en waarvan het 
droge-stofgehalte bekend was, werden tot op 1 mg nauwkeurig 
afgewogen in glazen of porceleinen schuitjes. Het materiaal 
werd gelijkmatig over het schuitje verdeeld en daarna in het 
apparaat geplaatst. 
De bediening van het apparaat geschiedde volgens een door de 
leverancier opgesteld voorschrift, dat vrij eenvoudig was. 
Het eerste uur werd op een kwart van het maximale vermogen ge-
werkt. Daarna werden de kamers weer op atmosferische druk ge-
bracht teneinde het materiaal fijn te wrijven met een stamper. 
Vervolgens werden de monsters weer gedurende een uur verast, 
maar nu bij het van te voren vastgestelde vermogen, waarvan 
het effekt werd onderzocht. 
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Daar de doeltreffendheid van de verassing met de lage tempera-
tuurverasser vooral bepaald wordt door de hoeveelheid van het 
te verassen materiaal, de tijdsduur van verassing en de hoogt» 
van het toegepaste vermogen in kombinatie met de bijpassende 
zuurstofstroom, werden verschillende kombinaties hiervan aan-
gewend, zoals hieronder is aangegeven. 
hoeveelheid x tijd x vermogen en zuurstofstroom 
250 mg 20 uur 500 Watt en 500 ml zuurstof per min. 
500 mg 20 uur 500 Watt en 500 ml zuurstof per min, 
250 mg 20 uur 1000 Watt en 1000 ml zuurstof per min. 
500 mg 20 uur 1000 Watt en 1000 ml zuurstof per min. 
250 mg 5 uur 1000 Watt en 1000 ml zuurstof per min. 
5OO mg 5 uur 1000 Watt en 1000 ml zuurstof per min. 
Korte tijd en gering vermogen in kombinatie' met kleine en gro-
tere hoeveelheid werden niet toegepast. 
Na dit tweede uur werd het al gedeeltelijk veraste materiaal 
opnieuw gekeerd. De verassing werd voortgezet en nu zonder 
onderbreking voltooid. 
De as werd overgebracht in een bekerglaasje van 50 ml. De 
schuitjes werden driemaal met telkens 5 ml zuurmengsel gespoeld. 
De as in de bekerglaasjes werd gedurende 10 minuten gekookt 
(carborundum gebruiken) en vervolgens overgebracht in maat-
kolf jes van 25 of 50 ml (afhankelijk van de te verwachten 
concentratie). 
Na aanvullen tot de merkstreep en goed omschudden werden de 
maatkolfjes gedurende een nacht weggezet om onopgeloste deeltjes 
te laten bezinken. 
De bovenstaande vloeistof was helder en derhalve geschikt voor 
verstuiving in de AA - 100. 
Aan de standaardoplossingen voor het bepalen van de ijklijnen 
werd zoveel zuurmengsel toegevoegd, dat de zuurconcentratie 




Hot organisch© materiaal werd verast in porceleinen kroesjes 
met deksels. Ongeveer 1 gram stof werd ingewogen en gedurende 
een half uur bij ongeveer 200 C verkoold. 
Vervolgens werd gedurende 6 uur verast bij 475 C of 550 C. 
De as werd overgebracht in bekerglaasjes van 50 ml. De 
kroesjes werden daarna met 10 ml zuurmengsel gespoeld. 
Na 10 minuten koken werd de inhoud van de bekerglaasjes over-
gespoeld in maatkolfjes van 50 ml waarna verder werd gehandeld 
als onder 2.5.1. 
Resultaten en discussie. 
Bij het vaststellen van de doeltreffendheid van de verassing 
werd op twee criteria gelet, t.w. de kleur van de as en de oplosbaar-
heid in het zuurmengsel (zoutzuur en salpeterzuur). De resultaten van 
deze beoordeling zijn in tabel 1 samengevat. In de meeste gevallen, 
zowel bij de lage temperatuurverasser als bij de moffeloven, werd 
geen gelijkmatig gekleurde witte of grijze as verkregen en loste de 
as onvolledig op in het zuurmengsel. Dit gold vooral voor de as van 
kalvermest. 
Het aardappeleiwit vormde een uitzondering. De as van aardappel-
eiwit, verkregen met de lage temperatuur-verasser, loste in alle ge-
vallen geheel op in het zuurn.engsel, terwijl dit niet het geval was 
voor de as uit de moffeloven. Er was in dit opzicht geen verschil 
tussen 475 C en 550 C aan te wijzen. 
Wordt op alle vier soorten organisch materiaal gelet dan is de con-
clusie gerechtvaardigd, dat de lage temperatuur-verassing ten aanzien 
van bovengenoemde criteria nauwelijks voordelen biedt boven de veras-
sing in de moffeloven. 
De vergelijking van de uitkomsten van de ijzer-, koper- en zink-
bepalingen in de vier verschillende organische materialen, die onder 
verschillende omstandigheden werden ontsloten, is mogelijk aan de 
hand van tabel 2. 
In geval van de lage temperatuur-verassing worden onder LTA. en 
LTA2 de hoogste ijzergehaltes gevonden. De toepassing van half vermo-
gen lijkt dus aantrekkelijker dan d© toepassing van vol vermogen. 
De meeste kopergehaltes liggen bij LTA, het hoogst, tussen de 
overige omstandigheden is weinig onderscheid. De combinatie van ge-
ring© hoeveelheid monster, laag vermogen en lange verassingsduur lijkt 
nu het geschiktst. 
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Tenslotte worden de hoogste zinkgehaltes in aardappeleiwit gevon-
den onder de omstandigheden van LTAj, LTA. en LTAg. De rest vertoont 
weinig verschil. Uit al deze gegevens is geen duidelijke conclusie 
te trekken. 
De relatieve standaardafwijkingen bedragen in de meeste gevallen 
1 tot 5#. 
De uitkomsten bij verassing in de moffeloven vertonen ongeveer 
hetzelfde beeld. De verschillen zijn ook nu in de meeste gevallen 
niet groot. Het ijzergehalte van kalvermest ligt bij 475 C lager 
dan bij 550 C. Het kopergehalte van aardappeleiwit en kalvermest 
ligt bij 475 °C aanmerkelijk lager dan bij 550 °C. Dit is moeilijk 
of niet te verklaren. Het zinkgehalte van kunstmelkpoeder, kalver-
mest en diermeel ligt bij 550 C lager dan bij 475 C. 
Omtrent de oorzaken van deze verschillen kan niets met zekerheid 
worden gezegd. Het wijzen op de slechte verassingsresultaten lijkt 
in dit opzicht in eerste instantie redelijk, doch na aandachtige be-
studering van tabel 1 in combinatie met tabel 2 kan de slechte ver-
assing niet causaal worden genoemd. 
Het is mogelijk de uitkomsten van één soort gehalte-bepaling on-
der alle zes combinaties van omstandigheden van de LTA samen te nemen 
en te vergelijken met het gemiddelde van alle uitkomsten van één 3oort 
gehalte-bepaling bij de beide temperaturen van de moffeloven. Dan 
blijkt, dat de moffeloven de hoogste ijzergehaltes oplevert, de lage 
temperatuur-verasser de hoogste kopergehaltes, terwijl de hoogste 
zinkgehaltes weer worden gevonden bij toepassing van de moffeloven. 
Vooral geldt dit voor het zinkgehalte in kalvermest. 
Samenvattend kan worden gesteld, dat ook deze vergelijking de 
voorkeur voor toepassing van de lage temperatuur-verasser boven de 
.moffeloven niet motiveert. 
Ook omtrent de nauwkeurigheid van de gehalte-bepalingen werden 
gegevens verzameld. Dit geschiedde door middel van het zogenaamde 
^»»recovery-experiment". Tabel 3 geeft een overzicht .van de »«recovery" 
met de daarbij behorende relatieve standaardafwijkingen. 
Hat verschil tussen de gevonden hoeveelheid en de oorspronkelijk 
aanwezige hoeveelheid, uitgedrukt als percentage van de toegevoegde 
hoeveelheid, geeft het "recovery"-percentage. 
In alle vier series komen naast bevredigende uitkomsten ook minder 
gunstige resultaten voor. 
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Zowel d© gunstige als de ongunstige percentages vertonen soms 
een aanzienlijke variatie (grote standaardafwijking). Niet alleen 
bij verassing in een moffeloven, maar ook bij gebruik van de lage 
temperatuurverasser is verlies van het te bepalen element mogelijk 
door adsorptie aan de wand van de kroesjes of schuitjes. 
Door het aanbrengen van een koudeval bij de lage temperatuurver-
asser werd geprobeerd verliezen door vervluchtiging van bij voorbeeld 
intermediaire verbindingen aan te tonen. Helaas was het niet mogelijk 
voldoende vacuüm te krijgen, waardoor dit experiment moest worden 
opgegeven. 
De belangrijkste criteria voor de bruikbaarheid van een destruk-
tiemethode zijn de volledigheid van de destruktie en de afwezigheid 
van verliezen, besmetting en gevaar. 
Minder belangrijke kenmerken zijn de tijdsduur van de destruktie 
en de mate van toezicht, inclusief het gemak van de methode. 
Bij goede toepassing van de lage temperatuurverasser behoeft 
geen besmetting tijdens de verassing en ook geen gevaar te worden 
gevreesd. Het apparaat is gemakkelijk te bedienen en het behoeft 
weinig toezicht. Het gemak van de methode is groot. 
Helaas laat de volledigheid van de destruktie te wensen over 
(zie tabel 1: diermeel, kunstmelkpoeder en kalvermest) en zijn ook 
verliezen mogelijk door het één keer of meer keren onderbreken van 
de verassing (d.w.z. op atmosferische druk brengen van de kamers, 
het keren van de monsters en daarna evacueren van de kamers) en, zo-
als reeds eerder is aangegeven, door adsorptie van bestanddelen aan 
de wand en bodem van de schuitjes. 
Uit de verkregen resultaten en bevindingen moet worden afgeleid, 
dat voor het ontsluiten van kunstmelkpoeder, diermeel en kalvermest 
de lage temperatuurverasser geen voorkeur verdient boven de moffel-
oven. Het verassen van aardappeleiwit gaat daarentegen wel beter met 
de lage temperatuurverasser dan met de moffeloven. 
Samenvatting. 
Twee methoden van droge verassing werden met elkaar vergeleken, 
t.w. de verassing met een zogenaamde lage temperatuurverasser en de 
verassing in een moffeloven. 
Bij de lage temperatuurverasser geschiedt de verassing met be-
hulp van reaktieve zuurstof, die ontstaat door zuurstof in een hoog 
frequent elektro-magnetisch veld te brengen. 
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Do verassingstemperatuur is bij de lage temperatuurverasser veel 
lager dan bij de moffeloven (ca. 150 C versus 475 C of hoger). 
De bovengenoemde vergelijking geschiedde door middel van bepaling 
van ijzer-, koper- en zinkgehalten in aardappeleiwit, diermeel, kunst-
melkpoeder en kalvermest met de atomaire absorptie. 
Bij de lage temperatuurverassing werden 6 verschillende veras-
singskondities toegepast, terwijl bij verassing met de moffeloven 
2 temperatuurniveaus werden aangewend, t.w. 475 C en 550 C. 
De vergelijking vond plaats aan de hand van verschillende crite-
ria, o.a. de volledigheid van de verassing, door te letten op de 
kleur van de as en de oplosbaarheid in een zuurmengsel en de afwe-
zigheid van verliezen en besmetting. 
Gebleken is, dat de volledigheid van de destruktie niet alleen 
bij gebruik van de moffeloven, maar ook bij gebruik van de lage tem-
peratuurverasser te wensen overlaat en 'dat bij beide methoden van 
verassing verliezen, onder andere door adsorptie, niet uitgesloten 
zijn. 
Uit het beschreven onderzoek moest dan ook worden gekonkludeerd, 
dat voor de verassing van diermeel, kunstmelkpoeder en kalvermest 









moffel 475 °C 
moffel 550 °C 









































1 t/m 5 = 
+ = 
volledig opgelost in zuurmengsel. 
zeer onvolledig opgelost in zuurmengsel. 
overgangen tussen de uitersten. 
gelijkmatig gekleurde as (wit). 
niet gelijkmatig gekleurde as (grijs - bruin - zwart) 
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Tabol 2. Overzicht van de diverse uitkomsten. 
ijzer (mg/kg ds) 
Kondities 






























































475 °C - 6 uur 
550 °C - 6 u u r 
500 1070 1 4 , 8 8 6 0 
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Tabel 2. (vervolg) 
Kondities 






















475 °C - 6 uur 
550 C - 6 uur 



































































= gemiddelde van alle 6 kombinaties. 
moffel = gemiddelde van uitkomsten bij 475 en 550 C. 
S = relatieve standaardafwijking, d.i. de absolute standaardafwij-
king, uitgodrukt als percentage van hot gemiddelde. 
N ss aantal waarnomingen per konditie. 
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T a b o l 3 ( v e r v o l g ) . 
LT A, 
LTA. 
m o f f e l o v e n 
4 7 5 °C 
raoffeloven 


















































































































































































































































= gemiddelde in mg/kg ds. 
= "recovery" in $. 
= relat, stand. afw. in $. 
= toegev. hoeveelheid in mg/kg ds. 
= aantal waarnemingen. 
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